




→ MANUAL PIEZO LIFT SCHRITT FÜR SCHRITT
1	  �ANNÄHERUNG AN DEN SINUSBODEN 

Je nach Implantatsystem und Größe des zu inse-
rierenden Implantats wird das Implantatbett unter 
Verwendung der im Chirurgie-Kit vorgegebenen 
Reihenfolge bis zu einer Tiefe von 1 mm unterhalb 
der Schneider’schen Membran präpariert.  
Bei stark mineralisiertem Knochen:  
Mit dem PIEZOSURGERY®-Instrument IM3P die Kortikalis  
des Sinus weiter abtragen um sich der Membran anzunähern, 
dann mit Schritt 2 fortfahren.

2	  �ENTFERNUNG DES SINUSBODENS UND ANHEBEN 
DER MEMBRAN 
Der zentrale Teil des Sinusbodens wird mit dem 
PIEZOSURGERY®-Instrument bis zur Membran entfernt, 
wobei ein „Sicherheits“-Knochenring belassen wird.  
Für Implantatbette bis 3,5 mm Durchmesser PL0419  
(Ø=1,9 mm) und/oder PL0527 (Ø=2,7 mm) verwenden  
→ verbleibende Knochenringgrößen 0,8 mm oder 0,4 mm. 
Für Implantatbette mit einem Durchmesser von mehr als  
3,5 mm PL0631 (Ø=3,1 mm) verwenden → verbleibende 
Knochenringgröße 0,45 mm (bei 4 mm Implantatbett).

3	  �SINUS LIFT UND EINBRINGEN DES 
KNOCHENERSATZMATERIALS 
Einbringen des Knochenersatzmaterials und 
anheben der Sinusmembran mit manuellen 
Osteotomen. Während dieses Vorgangs gewähr-
leistet der Knochenring einen minimalinvasiven 
Zugang zur Membran, wodurch das Risiko einer 
Perforation verringert wird.  

4	  �ENTFERNUNG DES SICHERHEITS-KNOCHENRINGS 
Mit dem PIEZOSURGERY®-Instrument PL0719  
(Ø=1,9 mm) ist es möglich den Knochenring zu  
entfernen.

5	  �EINSETZEN DES IMPLANTATS 
Einsetzen des Implantats erfolgt mit dem Chirurgie-
Kit des Implantat-System.



→ MANUAL PIEZO LIFT -  
DIE INSTRUMENTE IM DETAIL 

INSTRUMENT PL0419�  
Artikel-Nr. 03370030

MANUAL PIEZO LIFT SET
Artikel-Nr. 01520026

BEINHALTET
1 Instrument PL0419
1 Instrument PL0527
1 Instrument PL0631
1 Instrument PL0719
1 Instrumenten-Tray
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INSTRUMENT PL0527�  
Artikel-Nr. 03370031

INSTRUMENT PL0631�  
Artikel-Nr. 03370032

INSTRUMENT PL0719�  
Artikel-Nr. 03370033
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Entfernung des Sinusbodens 
und Anheben der Membran für 
Implantatbette bis zu 3,5 mm

Entfernung des Sinusbodens 
und Anheben der Membran für 
Implantatbette bis zu 3,5 mm

Entfernung des Sinusbodens 
und Anheben der Membran für 
Implantatbette über 3,5 mm

Entfernen des Knochenrings
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